
Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem(wejście instalacji: góra, wyjście instalacji: góra)
SZKG/SSGM

Sygnalizator stanu gazów medycznych (wersja podtynkowa)
SSGM

Wysokość montażu 1,5-1,6m do osi manometrów. Doprowadzić 24VWymiary otworu: (szer. X wys. X głęb.)SZKG-1 - 280 X 400 X 110SZKG-2 - 280 X 400 X 110SZKG-3 - 390 X 400 X 110SZKG-4 - 500 X 400 X 110SZKG-5 - 610 X 400 X 110SZKG-6 - 720 X 400 X 110

Widok poglądowy z przodu

SZKG-1/SSGM

Tablica poboru gazów medycznych - podtynkowa
TPG-P

TPG-P-4
(O.N.A.V)

ZAWORYGAZÓW MEDYCZNYCH
SYGNALIZATOR STANU GAZÓW MEDYCZNYCH

SYGNALIZATOR STANU GAZÓW MEDYCZNYCH

SZKG-2/SSGM

SZKG-3/SSGM

SZKG-4/SSGM

SZKG-5/SSGM

SZKG-6/SSGM

SSGM

Widok poglądowy

TPG-P-5
(O.N.A.C.V)

TPG-P-6
(2O.2A.2V)

TPG-P-7
(2O.2A.2V.AGSS)

TPG-P-8
(2O.N.A.C.V.AGSS.AirMotor)

TPG-P-2
(O.V)

TPG-P-1
(O)

TPG-P-3
(O.A.V)

Tablica poboru gazów medycznych - natynkowa
TPG-N

ODPROWADZENIE GAZÓW POANESTETYCZNYCH

SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar

TLEN MEDYCZNY

PRÓŻNIA MEDYCZNA
OGP

AIR

O2
PODTLENEK AZOTU

ODPROWADZENIE GAZÓW AIRMOTOROGAm

SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 8bar
DWUTLENEK WĘGLACO2

LEGENDA:

Przykładowe opisy średnic rur:

Uwagi:
1. Odcinki poziome rurociągów prowadzić ponad stropem podwieszonym na uchwytach mocowanych do sufitu.

2. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych urządzeń.
3. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. 1,5m od posadzki (krawędź dolna)
4. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P i TPG-N montować na wys 1,6m (krawędź górna)
5. Ścienne punkty poboru gazów medycznych TPGP-PM montować na wysokości 1,4m (oś)
6. Podejścia GM do zestawów MERY i SZIN na salach wyprowadzić zgodnie z DTR montowanych zestawów.

Widok poglądowy Widok poglądowy

TPG-N-1
(O)

TPG-N-2
(O.V)

TPG-N-3
(O.A.V)

TPG-N-4
(O.N.A.V)

TPG-N-5
(O.N.A.C.V)

N2O

AIR8

VAC

TPG-P-4
(O.N.A.V)

TPG-P-5
(O.N.A.C.V)

TPG-P-6
(2O.2A.2V)

TPG-P-7
(2O.2A.2V.AGSS)

TPG-P-8
(2O.N.A.C.V.AGSS.AirMotor)

TPG-P-2
(O.V)

TPG-P-1
(O)

TPG-P-3
(O.A.V)

TPG-N-6
(2O.2A.2V)

TPG-N-7
(2O.2A.2V.AGSS)

TPG-P-8
(2O.N.A.C.V.AGSS.AirMotor)

TPG-N-1
(O)

TPG-N-2
(O.V)

TPG-N-3
(O.A.V)

TPG-N-4
(O.N.A.V)

TPG-N-5
(O.N.A.C.V)

TPG-N-6
(2O.2A.2V)

TPG-N-7
(2O.2A.2V.AGSS)

TPG-P-8
(2O.N.A.C.V.AGSS.AirMotor)

gniazda el. i tech

łóżko pacjenta szafka łóżkowa

gazy medyczneoświetlenie ogólne

oświetlenie miejscowe i nocne

łóżko pacjenta szafka łóżkowa

oświetlenie nocneoświetlenie ogólneoświetlenie miejscowe

gazy medycznegniazda el. i tech

PANEL NADŁÓŻKOWY - MERYwall PANEL NADŁÓŻKOWY - MERYart

PANEL NADŁÓŻKOWY - MERYwall PANEL NADŁÓŻKOWY - MERYart

łóżko pacjenta szafka łóżkowa

PANEL NADŁÓŻKOWY - MERYfun

gniazda el. i techgazy medyczne

oświetlenie ogólne

oświetlenie miejscowe i nocne

łóżko pacjenta szafka łóżkowa

PANEL NADŁÓŻKOWY - MERYclassic

łóżko pacjenta szafka łóżkowa

PANEL NADŁÓŻKOWY - MERYlight

gniazda el. i tech gazy medyczneoświetlenie miejscowe i nocne

oświetlenie ogólne

gazy medyczne

PANEL NADŁÓŻKOWY - MERYfunPANEL NADŁÓŻKOWY - MERYlightPANEL NADŁÓŻKOWY - MERYclassic

oświetlenie ogólne

gniazda el. i tech oświetlenie miejscowe i nocne

Jednostki zaopatrzenia medycznego
Panel nadłóżkowe - MERY

Panel nadłóżkowy 1-stanowiskowy
MERY-1S

MERY(O,A,V)

MERY(O,A,V)

MERY(2O,2A,2V)

MERY(2O,2A,2V)

MERY(3O,3A,3V)

MERY(3O,3A,3V)

Jednostki zaopatrzenia medycznego
Kolumny sufitowa LUNA

Zespół kontrolna-informacyjny gazów 
medycznych - SZKG/SSGM

Tablica poboru gazów medycznych
podtynkowa TPG-P
natynkowa TPG-N

TPG-P-2
(O.V)

TPG-P-1
(O)

TPG-P-3
(O.A.V)

KOLUMNA
LUNA
2xO2
1x N20
1xAIR
2xVAC
1x AGSS

KOLUMNA
LUNA
2xO2
1x N20
1xAIR
2xVAC
1x AGSS

KOLUMNA
LUNA
2xO2
1x N20
1xAIR
2xVAC
1x AGSS

Kolumna sufitowa
LUNA

Jednostki zaopatrzenia medycznego
Mosty zasilające CARO

Most zasilający
CARO

Jednostki zaopatrzenia medycznego
Kolumny wolnostojąca VEGA

Kolumna wolnostojąca
VEGA

KOLUMNA VEGA(2O,2A,2V)

MOST 
CARO(2O,2A,2V)

MOST 
CARO(4O,4A,4V)

KOLUMNA
LUNA(2O,N,A,2V,AGSS)

KOLUMNA 
LUNA(2O,N,A,2V,AGSS)

MOST CARO(6O,6A,6V)

MOST CARO(2O,2A,2V)

MOST CARO(4O,4A,4V)

KOLUMNA 
LUNA(2O,N,A,2V,AGSS)


